
126

1. Doutorado (responsável técnico pelo serviço de cirurgia
cardiovascular INCOR - Itajaí, SC, Hospital Maternidade Marieta
Konder Bonhausem)

2. Livre docente (Professor Livre Docente de Cirurgia Cardiovascular
da Unifesp)

3. Hemodinamicista (Hemodinamicista da UNIFIESP - Escola
Paulista de Medicina São Paulo, SP)

4. Professor Doutor (Chefe do Serviço de Anestesiologia Veterinária
do Hospital Veterinário do curso de Medicina Veterinária da
Universidade do Estado de Santa Catarina - CAV/UNDESC.)

5. Patologista (Patologista responsável pelo Laboratório Rocha de
Criciúma, SC)

6. Graduado (Residente de Cirurgia Geral do Hospital São José,
Criciúma, SC.)

7. Graduado (Residente de Cirurgia Cardiovascular do Serviço da
Santa Casa de Curitiba, PR)

Rubio BOMBONATO1, José Honório PALMA2, José Augusto MARCONDES3, Aury Nunes de MORAES4, João
Luiz da ROCHA5, Marcio Rodrigo MARTINS6, Rodrigo Mezzalira TCHAICK7, Enio BUFFOLO8

Rev Bras Cir Cardiovasc 2009; 24(2): 126-132ARTIGO ORIGINAL

RBCCV 44205-1066

Uncovered stent does not provoke reactions in renal arteries and renal parenchyma in swines

O stent descoberto não promove reações em
artérias renais e parênquima renal em suínos

Resumo
Objetivo: Avaliar as alterações histológicas da aorta,

artéria renal e parênquima renal, em suínos, induzidos pelo
stent metálico descoberto implantado em localização
transrenal na aorta abdominal.

Métodos: Foram utilizados 10 suínos com peso médio de
86,6 quilos e idade média de 6 meses, submetidos a implante
de stent metálico posicionado na aorta, no nível das artérias
renais, após 100 dias do implante. Os stents foram liberados
por auto-expansão com laparotomia. Foram realizadas
análises anatômicas e histológicas da aorta abdominal,
artérias renais e parênquima renal. Os cortes histológicos
foram realizados nos seguintes locais: 1) transição entre a
aorta normal e aorta contendo stent; 2) porção contendo os
óstios das artérias renais, 3) parênquima renal. As lâminas
foram coradas pela técnica da hematoxilina e eosina e
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analisadas conforme protocolo de análise histológica
aplicada na prática clínica dos laboratórios de patologia.

Resultados: Os achados macroscópicos revelaram
espessamento da parede aórtica; artérias renais pérvias;
estrutura anatômica renal normal. Análises microscópicas,
próximas aos stents, evidenciaram espessamento da parede
vascular, artérias renais sem alterações e parênquima renal
preservado.

Conclusão: O stent de aço inoxidável descoberto produziu
importante reação inflamatória com espessamento da parede
da aorta. No entanto, as artérias renais permaneceram
pérvias e o parênquima renal sem alterações isquêmicas ou
embólicas.

Descritores: Contenedores. Artéria renal. Obstrução da
artéria renal. Aorta abdominal. Suínos.
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não são completamente conhecidos. Diversos estudos
relatam que a fixação junto à artéria renal tem se mostrado
segura em avaliações realizadas em curto e médio prazo
[15-24]. Estes estudos demonstraram por meio de análises
bioquímicas e imaginológicas que a implantação de stents
transrenal é segura. No entanto, os efeitos histológicos
desta técnica em longo prazo ainda não são completamente
compreendidos [8,25-27]. Entre as consequências da
implantação do stent transrenal podemos destacar
alterações no fluxo renal, estenose do óstio arterial renal e
alterações da própria parede da aorta em resposta ao stent
[28,29]. Demonstramos, em estudo recente, as alterações
histológicas produzidas no endotélio aórtico induzidas pelo
stent não-recoberto. Observamos importante hiperplasia
neointimal limitada à região do stent [13].

No presente estudo, abordaremos a perviedade e as reações
histológicas na região do óstio das artérias renais, assim como
as alterações do parênquima renal induzidas pelo stent de aço
não-recoberto posicionado em topografia transrenal, na aorta
abdominal em suínos. As análises histológicas foram realizadas
por um patologista seguindo protocolos de análises
histopatológicas aplicados na prática clínica.

 
MÉTODOS
 
Os experimentos foram realizados no Hospital Veterinário

da Universidade do Estado de Santa Catarina, na cidade de
Lages, SC. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Experimentação Animal da Escola Paulista de Medicina –
UNIFESP, sob nº 0845/03 em 25/07/2003.

Foram utilizados 10 suínos de raça cruzamento F1
(Landrace x Large White) provenientes da suinocultura do
CAV (Centro Agro Veterinário), com peso médio de 86,6 ±
2,44 kg e idade média de 6,35 ± 0,15 meses, em boas
condições sanitárias. Os animais foram submetidos a 12

INTRODUÇÃO
 
O tratamento endovascular tem sido amplamente

utilizado no tratamento do aneurisma de aorta abdominal
(AAA) e se mostrado uma importante alternativa à correção
cirúrgica convencional, especialmente em pacientes com
comorbidades associadas [1-3].

A técnica de fixação junto ao óstio das artérias renais
ou supra-renal do stent foi originalmente proposta por
Lawrence et al. [4] com o intuito de prevenir a migração e
otimizar o pólo hemostático no extremo cefálico do stent.
Logo após, a aplicação desta técnica estendeu-se, também,
ao implante do stent infra-renal, com resultados
satisfatórios [5-9].

A correção endovascular do aneurisma de aorta é uma
alternativa terapêutica realizada por meio da implantação
de endopróteses via transvascular, tendo como principal
objetivo excluir o aneurisma da circulação sistêmica. A
inserção da endoprótese aórtica causa uma reação
inflamatória endotelial produzindo alterações
macroscópicas, microscópicas e laboratoriais [10-13].

Embora a maioria das publicações disponíveis sobre
procedimentos intravasculares inclua estudos sobre artérias
coronárias, os mecanismos de formação da neoíntima em
outras artérias humanas, como artérias ilíacas e aorta, são
considerados similares [14].. Os estudos têm mostrado sinais
de reação inflamatória após a colocação do stent tanto na
aorta como em outras artérias e relacionado à hiperplasia
neointimal com as complicações, principalmente reestenose,
em humanos e modelos animais [13].

Entre as alterações produzidas após a implantação de
endopróteses aórticas, as repercussões renais têm sido
crescentemente abordadas pela literatura. Os efeitos
fisiológicos sobre a função renal após fixação do stent
metálico não-recoberto sobre o óstio das artérias renais

Abstract
Objective: To assess the histological changes of the aorta,

the renal arteries and the renal parenchyma in swine,
induced by a metalic uncovered stent implanted in transrenal
position in the abdominal aorta.

Methods: Ten pigs with a mean weight of 86.6 kg and
mean age of 6 months underwent implantation of metal stent
graft placed in the aorta at the level of the renal arteries
after 100 days of implantation. The self-expanding stents
were released by laparotomy. Anatomic and histological
analyses of the abdominal aorta, the renal arteries and the
renal parenchyma were performed. Histological slices were
performed in the following sites: 1) transitional zone
between the aorta with and without stent graft; 2) portion of
the renal arteries ostia; 3) renal parenchyma. The slices
were stained through the hematoxylin and eosin stain

technique and analyzed according the protocol of histological
analyses applied in the clinical practice of pathology labs.

Results: The macroscopic findings showed thickening of
the aortic wall; patent renal arteries; and normal anatomic
renal structures. Microscopic analyses, close to the stents,
showed thickening of the vascular wall, renal arteries without
changes, and preserved renal parenchyma.

Conclusion: The uncovered stainless steel stent caused a
significant inflammatory reaction with thickening of the
aortic wall. However, the renal arteries remained patent and
the renal parenchyma did not present embolic or ischemic
changes.

Descriptors:  Stents. Renal artery. Renal artery
obstruction. Aorta, abdominal.  Swine.
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horas de jejum previamente aos procedimentos cirúrgicos.
Todos os animais foram pré-medicados com uma

associação de atropina 0,025 mg/kg/IM e com intervalo de
10 minutos foi administrado xilazina 1 mg/kg, todos por via
IM. Após a sedação e com um cateter, foi efetuada venóclise
da veia marginal da orelha, para administração de fármacos
anestésicos e fluidoterapia (5mL/kg/hora). Um outro cateter
foi colocado na artéria central da orelha para medir pressão
arterial direta e coleta de sangue para exames de gasometria.
Após a indução, foi utilizado um spray de lidocaína 10%
para desensibilização das cordas vocais e laringe, seguido
da intubação com sonda endotraqueal usando balão de
baixa pressão, de acordo com diâmetro traqueal. Após a
intubação apropriada e anestesia inalatória com halotano
foi mantida 1,5 CAM (concentração alveolar mínima) em
um circuito semifechado com fluxo de oxigênio de 40ml/kg.
Em seguida, os animais foram colocados em ventilação
mecânica utilizando ventilador a volume (15 mililitros por
quilo de peso). Foram avaliados durante o procedimento
anestésico os seguintes parâmetros: frequência cardíaca,
frequência respiratória, aferições de pressão arterial sistólica,
diastólica e média, por monitorização não-invasiva e
temperatura esofágica.

Com manobras de dissecação transmesentérica se
identificou a aorta abdominal na emergência das artérias
renais e se realizou uma bolsa com fio de propilene 4-0, 5 cm
abaixo das artérias renais, introduzindo-se por punção um
fio-guia “extra-duro”, com diâmetro de 0,032 mm ou 0,035
mm. Foi empregado um sistema stent aórtico auto-
expansível desnudo fornecido comercialmente pela Braile
Biomédica® e contido em um cateter de PTFE, com
diâmetros de 16, 18 e 20 milímetros, conforme medida do
diâmetro da aorta estimado com um paquímetro pré-
introdução. Após a introdução de um fio guia-metálico
“extra-duro”, se liberava na aorta abdominal o stent aórtico
posicionando-o em frente às artérias renais por medidas
pré-introdução que eram realizadas no sistema, marcando
na estrutura do sistema com um fio de seda longo ou com o
próprio fio-guia e identificado por manobras digitais. Com
um aparelho de ultrassom convencional era confirmada a
posição do stent aórtico, com colocação do transdutor
diretamente sobre a aorta onde foi liberado o stent.

Após a colocação do stent, a perfuração realizada pela
punção foi fechada pela bolsa previamente realizada com o
fio de propilene 4-0 sem a colocação de clampes vasculares
e sem administração de qualquer anticogulante sistêmico,
sendo realizado na sequência fechamento da cavidade
abdominal por planos e sem colocação de drenos. No pós-
operatório, foi usada uma associação de antibióticos a base
de penicilina e estreptomicina a cada 24 horas associada ao
uso de um analgésico a base de cetoprofeno na dose de
0,1mg/kg, os quais foram mantidos por 3 dias. Com cuidados
rotineiros de alimentação e higiene, os animais foram

mantidos por 100 dias aguardando o abate em frigorífico
comercial fiscalizado pela rede sanitária.

Após o abate, os animais tiveram a aorta abdominal,
artérias renais e rins dissecados e extraídos para análises
anatômicas e histológicas. O exame macroscópico dos rins
e da aorta foi realizado logo após a extração dos mesmos e,
em seguida, o material foi condicionado em bolsa térmica
com gelo e encaminhado para o estudo histológico. As
análises histológicas foram realizadas por um patologista
utilizando métodos bem estabelecidos e aplicados na prática
clínica dos laboratórios de patologia.

  
RESULTADOS
 
Os resultados observados se repetiram em todas as

amostras estudadas. Portanto, os resultados estão
apresentados de forma descritiva e representados por
figuras que representam estas alterações encontradas em
todas as amostras.

 
Macroscopia
Na Figura 1, encontra-se o segmento aórtico no qual

estava posicionado o stent, com corte longitudinal. Podemos
observar a transição entre a parede da aorta normal e a parede
ao redor do stent. Evidenciamos a estrutura do stent
completamente recoberta por uma fina camada de tecido com
espessamento nas regiões das hastes metálicas do stent.

Observa-se, na Figura 2, a estrutura do stent recoberta
por uma fina camada de tecido, porém as artérias renais
permaneceram pérvias, sem sinais de obstrução.

Ao exame macroscópico observamos, também, as
estruturas renais preservadas, sem sinais embólicos ou
alterações isquêmicas em todos os suínos estudados
(Figura 3).

 

Fig. 1 - Corte longitudinal da aorta, no qual visibilizamos a transição
entre a parede aórtica normal e a região espessada pelas reações
induzidas pelo stent
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Microscopia
A Figura 4 mostra corte longitudinal da aorta, corado

com hematoxilina-eosina, na transição entre o segmento
distal normal, com espessamento gradual da camada intimal
à medida que se aproxima do stent, evidenciando a reação
inflamatória induzida pelo aço inoxidável do stent.

A Figura 5 mostra o aspecto normal da artéria renal em
região próxima ao stent.

Podemos observar, na Figura 6, a histologia do
parênquima renal normal, sem sinais de eventos embólicos
ou isquêmicos.

 

Fig. 2 - Visão externa da aorta abdominal com uma haste metálica
do stent (flecha) passando sobre o óstio da artéria renal, sem
sinais de obstrução

Fig. 3 - Corte longitudinal do rim: (a) Córtex, (b) Medula

Fig. 4 - Corte longitudinal na transição entre o segmento distal
normal e o espessamento gradual da aorta: (a) luz da aorta, (b)
camada íntima com espessura normal, (c) camada íntima
espessada (extremidade mais próxima do stent) com acúmulo de
fibroblastos e colágeno, (d) camada média (muscular) contendo
células musculares lisas, (e) camada adventícia contendo células
adiposas, tecido conjuntivo frouxo e vasa vasorum, (f) vasa
vasorum. 100X HE

Fig. 5 - Corte transversal da artéria renal em frente ao stent: (a)
camada íntima, (b) camada muscular média, (c) camada adventícia.
100X HE

BOMBONATO, R ET AL - O stent descoberto não promove reações
em artérias renais e parênquima renal em suínos

Rev Bras Cir Cardiovasc 2009; 24(2): 126-132



130

Fig. 6 - Corte histológico renal mostrando estruturas normais
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DISCUSSÃO
 
Os efeitos histológicos e fisiológicos da fixação da

fixação transrenal do stent aórtico ainda não são
completamente conhecidos. Estudos experimentais têm
demonstrado que a parede arterial apresenta uma resposta
multifatorial à lesão mecânica denominada de hiperplasia
intimal. Topograficamente, essa resposta ocorre
principalmente na túnica íntima e é caracterizada por
proliferação celular e espessamento intimal, que pode resultar
em significativa redução da luz vascular [30-33]. Nosso grupo,
em estudo experimental prévio, demonstrou importante
reação inflamatória na parede aórtica limitada à região do
stent sem comprometer a perviedade da aorta [13].

Diversos estudos monitoraram função renal dosando
marcadores bioquímicos como uréia sérica, creatinina sérica
e taxa de filtração glomerular após o implante do stent
aórtico transrenal [7,8,23]. Estes estudos não evidenciaram
alterações significativas na função renal em curto e médio
prazo após o procedimento. 

Sun e Stevenson [33] realizaram uma extensa revisão
sistemática avaliando a função renal em curto e médio prazo
após a fixação do stent transrenal. Os autores concluíram
que a fixação de stents não-recobertos ao nível dos óstios
das artérias renais não produziu disfunção renal
significativa nos estudos analisados.

Avaliamos a reação histológica produzida pelo stent de
aço inoxidável e armado com fio de poliéster na aorta dos
nossos animais. Observamos que ocorreu uma importante
reação inflamatória na região em que o stent foi posicionado
(Figura 4). Em torno da cavidade deixada pelo fio metálico,
observamos um pronunciado espessamento da camada

íntima (Figura 6). Com estes achados podemos afirmar que
houve hiperplasia neo-intimal importante secundária a uma
intensa resposta inflamatória.

Evidenciamos claramente, também, que as mudanças
estruturais na parede aórtica foram restritas à região na
qual o stent estava posicionado (Figura 2).
Macroscopicamente observamos a perviedade das artérias
renais (Figura 3) transfixada pelo fio metálico do stent.
Adicionalmente, a análise histológica das artérias renais
não revelou nenhuma anormalidade, sem sinais de oclusão.
Estas evidências demonstram que a reação endotelial da
aorta induzida pelo stent metálico não-recoberto não
comprometeu a circulação renal.

A análise anatômica da estrutura renal revelou órgãos
normais, sem sinais de comprometimentos isquêmicos ou
embólicos (Figura 3). Da mesma forma, a análise histológica
confirmou em detalhes a ausência de alterações em nível
glomerular (Figura 6), reforçando as evidências de que o
stent não produziu dano renal.

CONCLUSÃO

Nossos achados mostram claramente que o stent de
aço inoxidável descoberto implantado na aorta de porcos
produziu importante reação inflamatória evidenciada pelas
análises macroscópicas e confirmada pela histologia. No
entanto, ficou evidente neste estudo que a fixação do stent
em frente à artéria renal não comprometeu a perviedade das
artérias renais e não produziu danos histológicos no
parênquima renal.
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