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RESuMO
A artroplastia total do quadril tem sido indicada cada vez mais 
em pacientes mais jovens e ativos, além de haver uma natural e 
crescente demanda do procedimento em função do aumento da 
expectativa de vida dos pacientes. Os altos custos da cirurgia e as 
controvérsias da performance dos implantes fazem deste assunto 
objeto de constantes pesquisas na busca de novos materiais com 
melhores resistências ao desgaste e biocompatibilidade. O pre-
sente artigo abrange um estudo de revisão das novas superfícies 
em artroplastia total do quadril.

descritores – Artroplastia de Quadril/história; Artroplastia de 
Quadril/métodos; Artroplastia de Quadril/estatística & dados 
numéricos.

ABSTRACT
Total hip arthroplasty is being increasingly indicated for 
younger and more active patients, in addition to a naturally 
growing demand for the procedure because of increasing life 
expectancy among patients. The high costs of this surgery and 
the controversies regarding implant performance have made 
this topic the subject of constant research, seeking new materi-
als with better resistance to wear and better biocompatibility. 
The present article provides a review of new surfaces in total 
hip arthroplasty.

Keywords – Arthroplasty, Replacement, Hip/history; Arthro-
plasty, Replacement, Hip/methods; Arthroplasty, Replacement, 
Hip/statistics & numerical data.
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InTRODuÇãO

A artroplastia total do quadril permanece como um 
dos mais bem sucedidos procedimentos ortopédicos. 
Apesar disto, a área da cirurgia do quadril continua en-
frentando desafios constantes pelo aumento contínuo no 
volume de pacientes, custos e controvérsias a respeito 
da confiabilidade e performance das superfícies dos im-
plantes(1,2). O procedimento tem sido indicado cada vez 
mais em pacientes mais jovens e ativos. Os resultados 
da artroplastia do quadril mostraram-se excelentes em 
pacientes mais idosos. Entretanto, em pacientes mais 
jovens (< 40 anos), as taxas de falha encontram-se en-
tre 21 e 28% em cinco anos(3-7). Devido ao aumento 
da expectativa de vida da população, espera-se que a 
cirurgia de artroplastia se torne ainda mais frequente 

nas próximas décadas. Conforme levantamento recente 
do IBGE, a população com 65 anos ou mais aumentará 
em pelo menos 3,7x até 2050(8).

A artroplastia total do quadril como conhecemos hoje 
começou na década de 1960 quando Charnley sugeriu 
uma haste femoral com cabeça em aço inox articulada 
com um implante acetabular de polietileno de alta densi-
dade, ambos fixados ao osso com cimento de polimetil-
metacrilato. Muitos problemas, no entanto, permanecem 
sem solução até hoje. Procura-se um modelo mecânico 
ideal, com melhores materiais, resistência ao desgaste e 
biocompatibilidade(1,9). Apesar da pesquisa contínua sobre 
os melhores materiais de implante, a combinação clássica 
de metal articulando-se com polietileno de ultra-alto peso 
molecular continua sendo a mais amplamente utilizada(1).
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Novos materiais, inclusive novas ligas que compõem 
superfícies de metal-metal, materiais cerâmicos e novos 
polietilenos têm sido desenvolvidos e aperfeiçoados ao 
longo dos anos. Este trabalho realiza uma revisão das 
superfícies utilizadas em artroplastias totais de quadril.

polietileno
A superfície metal-polietileno é ainda a mais utiliza-

da na artroplastia total do quadril(1,9). Como vantagem, 
é barata, tecnicamente mais fácil de ser implantada, 
permite a imediata descarga de peso, os cirurgiões têm 
ampla experiência com o método e o acetábulo atual, 
feito de polietileno com cross-link, provavelmente trará 
melhores resultados futuros quando comparado com o 
polietileno antigo. Como desvantagens, o cimento en-
velhece e se desintegra sucessivamente, podendo cau-
sar a conhecida “doença do cimento”. Há um desgaste 
maior desta superfície em relação às mais novas e suas 
partículas podem produzir, além da “doença do polieti-
leno”, osteólise(1). Berry et al(10) mostraram sobrevida de 
92% para um seguimento de 10 anos e de 77,5% para 
um seguimento de 25 anos em pacientes com próteses 
de Charnley convencionais. Schulte et al(11), Keener et 
al(12), Callaghan et al(13) e Buckwalter et al(14) apresen-
tam de 69% a 90% de bons resultados com a prótese de 
Charnley em 20 a 30 anos de seguimento. Wroblewski 
et al(15) reportam um período ainda maior de seguimento 
(30 a 40 anos) da prótese de Charnley com 90% de bons 
resultados.

O polietileno de ultra-alto peso molecular é formado 
através da polimerização do etileno e é excepcional para 
os implantes ortopédicos, uma vez que é biocompatível, 
proporciona uma superfície de baixo atrito e é notavel-
mente resistente ao desgaste(9). Charnley iniciou seu 
uso em 1962 após ter descartado o uso do Teflon como 
material de implante acetabular, já que este apresenta-
va uma resistência muito baixa e uma elevada taxa de 
desgaste(1).

O desgaste do polietileno é o maior obstáculo na 
longevidade das próteses. Pacientes jovens e ativos, 
principalmente abaixo de 55 anos, do sexo masculino, 
são os que apresentam maior risco para o desgaste ace-
lerado(1). O polietileno tipo cross-link é obtido através do 
processo de irradiação do polietileno com raios gama. 
A irradiação do material produz "ligações cruzadas" 
na estrutura molecular do material. O polietileno é en-
tão submetido a um aumento de temperatura até alguns 
graus antes da temperatura de derretimento por um pe-
ríodo de tempo preciso para remover os radicais livres.

O polietileno tipo cross-link combinado com o tratamen-
to térmico tem emergido recentemente como uma tecno-
logia para melhorar a resistência do polietileno contra o 
desgaste e a oxidação dos componentes acetabulares de 
ultra-alto peso molecular (UHMWPE). Cross-link não é 
certamente uma tecnologia nova, porque a maioria das 
superfícies de rolamento convencionais de UHMWPE 
sempre foram esterilizadas com irradiação gama. A es-
cala típica da dose da radiação para a esterilização gama 
é 25-40kGy, conduzindo à esterilização do produto e a 
algum grau de cross-link. Consequentemente, a maioria 
dos polietilenos acetabulares de UHMWPE usados nas 
quatro décadas passadas sempre tiveram algum grau de 
cross-link. Entretanto, o nível de cross-link conseguido 
com a esterilização gama sozinho é muito mais baixo 
do que o que está sendo realizado com os métodos mais 
contemporâneos de radiação, seguidos por uma etapa 
térmica de tratamento. As mudanças nas propriedades 
mecânicas do polietileno tratados termicamente ocorrem 
primariamente por mudanças na densidade e na crista-
linidade do mesmo(9).

Embora a falha do polietileno possa ocorrer devido 
a uma fratura ou a um desgaste externo, a modalidade 
mais comum de falha do polietileno é o desgaste interno 
na interface metal-plástico. O desgaste é mais frequen-
te na porção superolateral do componente e os fatores 
determinantes são o coeficiente de atrito, lubrificação, 
carga aplicada, diâmetro da cabeça, número de ciclos e 
dureza dos materiais(1). Existem três tipos de desgaste: 
o abrasivo – a superfície mais dura produz sulcos na 
superfície mais mole; o adesivo – o material mais mole 
solta fragmentos que se aderem ao material mais duro; e 
a fadiga – o carregamento cíclico inicia fissuras, partícu-
las ou delaminação e o material cruza o regime elástico, 
causando ruptura plástica(16).

Conforme Huo et al(2), os polietilenos com cross-link 
estão sendo utilizados há mais de uma década, sendo 
suas características de resistência ao desgaste objetos 
de estudo contínuo. A prevalência de osteólise em pa-
cientes jovens (< 50 anos) com artroplastias totais com 
polietileno com cross-link é inferior ao grupo tratado 
com polietileno sem cross-link. Considerando a rela-
ção do desgaste de polietilenos com cross-link com a 
osteólise, a taxa de penetração da cabeça femoral não 
é diferente entre diversos tamanhos avaliados (36, 38 e 
40mm). Da mesma forma, Huo et al(2) discutem que as 
taxas encontradas para cabeças 28 e 32mm também não 
diferem (p = 0,48) e que este fato é importante porque 
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cabeças maiores têm sido utilizadas para melhorar a 
performance clínica dos implantes e reduzir o risco de 
luxação. Os autores referem que a fratura do material 
por fadiga é uma potencial limitação dos polietilenos 
cross-link de primeira geração, mas que estes materiais 
futuramente deverão oferecer melhores características 
de resistência e menores riscos para fratura por fadiga(2).

metal
A maior vantagem da utilização da superfície metal-

-metal na artroplastia total do quadril é a redução do 
desgaste. Um acetábulo de polietileno convencional 
desgasta, em média, a uma taxa de 0,1mm a 0,2mm 
por ano. As articulações de metal-metal podem desgas-
tar a uma taxa de até 40 a 100x menos(17,18). Da mesma 
forma, a taxa de desgaste volumétrico da articulação 
metal-metal é de aproximadamente 200x menor que 
a da articulação metal-polietileno(17,18), mas os valores 
médios encontrados na literatura variam. Uma média 
geral do desgaste linear pode ser vista na Figura 1 para 
as diferentes combinações de superfícies articuladas e na 
Figura 2 pode-se observar alguns exemplos de diferentes 
superfícies articulares.

As desvantagens da articulação metal-metal incluem 
o seu alto custo, a hipersensibilidade do paciente ao me-
tal, falta de ensaios clínicos por longo prazo e a liberação 
de íons metálicos (cobalto, cromo, titânio), detectados 
tanto no sangue quanto na urina, tanto em designs novos 
quanto em antigos(19,20). Quando considerada a articula-
ção metal-polietileno, também se observam alterações 
nesses íons, mas estas variações são muito inferiores. 
Huo et al(2) referem que a maior controvérsia a respeito 
das novas superfícies no que tange a resposta biológica 

Figura 1 – Médias das taxas de desgaste linear in vivo por ano 
para as configurações de cabeça-acetábulo encontradas na prá-
tica ortopédica.

Figura 2 – Superfícies articulares. (A) articulação metal-polietileno; (B) metal-metal; (C) cerâmica-polietileno; (D) cerâmica-cerâmica.

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
D

es
ga

st
e 

lin
ea

r 
in

 v
iv

o
(m

m
/a

no
)

Rev Bras Ortop. 2012;47(2):154-9

A B

dC



157

envolve as superfícies metal-metal. Os autores relatam 
um aumento dos trabalhos envolvendo as articulações 
metal-metal nos últimos anos apresentando potenciais 
efeitos adversos e discutem que estes efeitos podem 
estar envolvidos tanto nas artroplastias totais de quadril 
com superfícies metal-metal de grande diâmetro quanto 
em resurfacing. O problema mais comum tem sido a 
resposta biológica dos macrófagos e linfócitos que pode 
estar relacionada ao mau posicionamento do implante, 
resultando em um aumento do desgaste e consequente 
liberação de íons metálicos(2). Harkess e Crockarell(1) 
referem que flexionar ou arranhar o implante pode rom-
per sua camada protetora de superfície e a corrosão pode 
acelerar o processo de falha por fadiga. Os resultados da 
corrosão podem ser vistos como formação de entulhos 
ou manchas na superfície dos implantes.

Entretanto, ainda não há informações definitivas a 
respeito da prevalência destes efeitos adversos relaciona-
dos às superfícies metal-metal nas artroplastias totais de 
quadril(2). Clinicamente o efeito adverso mais importante 
que se manifesta é a dor. Glyn-Jones et al(21) realizaram 
um estudo com 1.224 pacientes que realizaram artro-
plastia de resurfacing. Destes, 1,8% sofreram revisão 
principalmente para o tratamento de pseudotumores. Os 
autores observaram uma maior chance do desenvolvi-
mento de pseudotumores em pacientes do sexo feminino 
(p < 0,001), idade inferior a 40 anos (p = 0,003), compo-
nentes de menores tamanhos (p = 0,003) e em pacientes 
com displasia do quadril (p = 0,019). As taxas de revisão 
foram 0,5% em oito anos de seguimento para homens, 
6% para mulheres com mais de 40 anos e 13,1% para 
mulheres mais jovens. Entretanto, Huo et al(2) citam es-
tatísticas diferentes referindo taxas de revisão em torno 
de 3,2%, mas como causa mais comum a fratura do colo 
femoral (1,6%) e não as reações teciduais adversas ou 
dor de origem inexplicável, mostrando casos de pseudo-
tumores variando de 0,09% a 0,15% de prevalência em 
artroplastias de resurfacing.

Huo et al(2) referem que alterações histológicas estão 
associadas com a falência das articulações metal-metal 
em resurfacing. Infiltrados linfocíticos podem estar pre-
sentes no osso em até 1/3 das amostras, sendo mais fre-
quente em mulheres, podendo ser a causa da dor. Estas 
alterações causam hipersensibilidade e podem levar à 
perda da fixação entre a interface osso-cimento.

Diferentemente dos autores citados anteriormente, 
Kwon et al(22) avaliaram tecidos de cirurgia de revi-
são de artroplastias metal-metal, com e sem alterações 

pseudotumorais, e não encontraram diferenças signi-
ficativas na atividade dos linfócitos ou traços de ele-
mentos metálicos. Portanto, há uma controvérsia se a 
formação destes pseudotumores estaria relacionada à 
hipersensibilidade aos íons metálicos.

Garbuz et al(23) realizaram um estudo prospectivo e 
randomizado comparando a artroplastia de resurfacing 
com artroplastia total do quadril com cabeças grandes 
em articulação metal-metal e mediram os níveis séricos 
de cobalto e cromo em 30 pacientes. Um maior aumento 
de íons metálicos foi observado nos pacientes tratados 
com artroplastia total de quadril do que no grupo com 
resurfacing, apesar de ambos estarem aumentados quan-
do comparados ao pré-operatório.

Alguns estudos também mostram níveis de íons 
metálicos em placenta e sangue materno de pacientes 
previamente operadas com superfícies metal-metal(2). 
Deve-se, portanto, ter precaução no uso de implantes 
metal-metal em mulheres com idade fértil, já que não 
são conhecidos os efeitos destes íons no sangue materno 
e fetal. A significância, de maneira geral, se existe, da 
elevação dos íons metálicos permanece incerta. Inclusi-
ve, alguns autores(24) não observaram qualquer aumento 
de risco específico aos pacientes. Estudos por longo 
prazo, de mesmos seguimentos da articulação metal-
-polietileno, ainda não se encontram disponíveis para 
o metal-metal. Até o presente momento não há causa 
e efeito definidos em relação aos implantes de metal-
-metal, que foram inicialmente implantados nos anos 
1960, e risco de câncer(7,25).

Cerâmica
A história do uso de materiais cerâmicos na ar-

troplastia do quadril foi iniciada nos anos 70. Boutin 
avançou no uso de articulações cerâmica-cerâmica, 
quando Shikata propôs o uso de uma cabeça femo-
ral de cerâmica que se articulasse de encontro a um 
acetábulo de UHMWPE. As determinantes para es-
tas aproximações eram a resistência de corrosão e a 
biocompatibilidade elevadas da cerâmica, junto com 
sua resistência superior ao risco em comparação às li-
gas metálicas. A configuração cerâmica-cerâmica tem 
sua resistência ao desgaste melhor comparada com 
a articulação convencional de CoCr/UHMWPE. As 
aplicações iniciais da cerâmica na prótese de quadril 
usaram exclusivamente a alumina (Al2O3). Nos anos 
80, a Zircônia (ZrO2) foi introduzida para o uso em 
componente femoral para ser utilizada em próteses 
cerâmica-UHMWPE devido à sua força e resistência 
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mais elevadas em comparação à alumina. Uma vez 
que são óxidos estáveis, os componentes cerâmicos 
são quimicamente inertes e não sofrem os processos 
de desgaste oxidativo, que podem produzir asperezas 
de superfície nas cabeças metálicas. As cerâmicas não 
se decompõem para produzir íons metálicos(1,9).

Como vantagens, as cerâmicas são extremamente rí-
gidas ao mesmo tempo em que apresentam uma super-
fície de baixa rugosidade. Como resultado, o implante 
cerâmica-polietileno terá uma tendência menor de sofrer 
desgaste quando comparado ao metal-polietileno, princi-
palmente quando consideramos seu uso em pacientes jo-
vens e ativos(26). Como visto na Figura 1, taxas ainda me-
nores são observadas com implantes cerâmica-cerâmica. 
Por conseguinte, não se observará quantidade excessiva 
de debris ou íons. Então, o cirurgião pode optar em uti-
lizar cabeças maiores para reduzir riscos de luxação(2). 
As desvantagens do acetábulo cerâmico incluem o fato 
de as cúpulas não incorporarem as abas que diminuem 
o risco de luxação. Além disso, as cerâmicas apresentam 
um mecanismo de ruptura frágil e a primeira geração 
ocasionava rupturas catastróficas. Houve uma melhora 
significativa dos processos de fabricação ao longo dos 
últimos anos, com diminuição do tamanho dos grãos e 
aumento de sua densidade, além de um melhor controle 
de qualidade(9). Apesar disso, hoje em dia, fraturas da 
cabeça femoral são muito raras. Heisel et al(27) relataram 
uma taxa de 0,004%. Finalmente, os implantes cerâmica-
-cerâmica são mais caros(2).

Enquanto as superfícies de rolamento metálicas po-
dem riscar na presença de um terceiro corpo e aumentar 
o desgaste da superfície do polietileno, as superfícies 
de rolamento cerâmicas podem, teoricamente, rema-
nescer livres dos riscos para sobrevivência mais longa 
in vivo. Há uma controvérsia a respeito do benefício de 
componentes cerâmicos em melhorar o comportamen-
to do desgaste in vivo do polietileno. Estudos sugerem 
sobrevivência maior da artroplastia quando há utiliza-
ção de articulação cerâmica-cerâmica do que quando há 
cerâmica-polietileno(9).

Huo et al(2) referem que as artroplastias totais de 
quadril com este tipo de superfície tem uma taxa de 
sobrevida em 10 anos de 96% contra 91% nos casos de 
superfície metal-polielileno. Entretanto, diversos ou-
tros autores apontam até 90% de bons resultados para 
a superfície metal-polietileno para 20 a 30 anos de se-
guimento(11). Wroblewski et al(15) reportam um período 
ainda maior de seguimento (30 a 40 anos) das próteses 

de Charnley com 90% de bons resultados, tempo este 
que ainda não há em estudos das superfícies cerâmicas.

Huo et al(2) referem que há fratura da cúpula em 
0,2% dos casos e alterações sonoras em 0,1% dos 
casos. O fenômeno do squeaking tem sido reportado 
em associação com todos os tipos de superfícies, mas 
ficou mais popularizado na associação cerâmica-
cerâmica. Observou-se recentemente diferentes “taxas 
de squeaking” em associação com diferentes designs 
de hastes, mas com superfícies de cerâmica-cerâmica 
idênticas. As características acústicas são muito diferentes 
entre diferentes designs. Além disso, os autores relatam 
que o squeaking também é diferente em função do 
número de ciclos testados. Jarrett et al(26) observaram 
que a incidência do squeaking na associação cerâmica-
cerâmica pode ser muito maior que a previamente 
reportada de <1%. As causas e implicações do fenômeno 
ainda necessitam ser melhor determinadas.

Hernigou et al(28) apresentam o oxinium como uma 
nova alternativa. A liga de nióbio de Zircônia (Zr-2,5Nb) 
foi recentemente introduzida na artroplastia do quadril. 
Apresenta como vantagem o fato de que a superfície do 
metal pode ser transformada em uma camada fina de 
óxido de zircônio, um material cerâmico, combinando 
os benefícios das cerâmicas e dos metais em um úni-
co componente. Estudos em laboratório demonstraram 
sua superioridade teórica devido ao baixo desgaste em 
relação ao polietileno.

superfícies para recobrimento
Apesar de não fazer parte da superfície articular, o 

tantalum é um material que deve ser considerado neste 
trabalho. É um metal que apresenta propriedades úni-
cas: tem alta porosidade (70 a 80%), baixo modulo de 
elasticidade (3 MPa) e alto atrito, que permitem uma 
excelente fixação biológica e biocompatibilidade. O bai-
xo módulo de elasticidade permite uma transferência de 
carga mais fisiológica e a preservação do estoque ósseo. 
Pela sua natureza bioativa e propriedades de incentivo 
de crescimento ósseo, é utilizado tanto em cirurgias pri-
márias como em revisões. Estudos clínicos por longo 
prazo e de ciência básica ainda são necessários(29,30). 
Jafari et al(31) realizaram um estudo retrospectivo com 
283 pacientes que realizaram revisão de artroplastia com 
cúpulas não cimentadas de tantalum e de titânio. O de-
sempenho do tantalum foi superior.

Uma outra tecnologia que tem sido muito utilizada no 
recobrimento de componentes acetabulares e femorais é 
a hidroxiapatita. O material é o componente inorgânico 
principal do osso e isto favoreceria o crescimento ósseo 
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e a fixação da prótese não cimentada. Paulsen et al(32) 

apresentam um estudo de seguimento a médio prazo 
com 4.125 acetábulos revestidos com hidroxiapatita e 
7.737 não revestidos e 3.158 hastes femorais revestidas 
e 4.749 hastes não revestidas do Registro Dinamarquês 
e concluem que os implantes revestidos não estão asso-
ciados a uma redução no risco de revisão das artroplas-
tias quando comparados aos não revestidos. Lazarinis
et al(33) questionam o uso de rotina de componentes ace-
tabulares revestidos com hidroxiapatita na artroplastia 
total de quadril primária. Os autores investigaram 8.043 
artroplastias no Registro Sueco e mostram que alguns 
designs, inclusive, aumentam o risco de soltura. Gandhi 
et al(34) realizaram uma meta-análise da utilização de 
hidroxiapatita em componentes femorais em artroplas-

tias primárias e concluem que não há benefícios do uso 
da hidroxiapatita sobre o recobrimento poroso isolado 
na artroplastia primária. Camazzola et al(35) confirmam 
os achados em um estudo com 61 pacientes com um 
seguimento de 13 anos. Entretanto, estudos por longo 
prazo ainda são necessários.

COnSIDERAÇÕES FInAIS

As superfícies articulares devem ser feitas de ma-
teriais que tenham alta resistência, baixo desgaste, re-
sistência à corrosão e baixo atrito, além de serem bio-
compatíveis. Existe um esforço contínuo por parte dos 
pesquisadores para que estes objetivos sejam alcança-
dos. Aguardemos as pesquisas destes novos materiais e 
do aperfeiçoamento dos existentes.
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